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“We can’t find anything wrong with you, so we’re
going to treat you for Symptom Deficit Disorder.”
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Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Ved mistanke om feber,
kan vi stole pa gretemperatur?

Kunnskapsbasert praksis: Fra spm til svar
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Patient Intervention
Voksne Qretemp
Innlagt

Control

Rektaltemp
@sofagus
Bloere
Hjerne

(

|

Dutcome

Awvik ref.tp
Bekrefte febe
Jtelukke febe

Hypotermi
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1996 Ted Goff

"EUREKA ! MORE INFORMATION
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Kan vi stole pa gretemperatur?

Hva forteller denne tabellen deg? Diskuter funnene
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Referanse-standard

Positiv Negativ

Test- Positiv Sann positiv (a) Falsk positiv (b)
resultat
Negativ Falsk negativ ()  Sann negativ (d)

Utfra disse opplysningene kan fglgende beregnes:
Sensitivitet: a/a+c
Spesifisitet: d/b+d
Positiv prediktiv verdi: a/a+b
Negativ prediktiv verdi: d/c+d
Likelihood ratio positiv test: Sensitivitet/ 1-spesifisitet
Likelihood ratio negativ test: 1- sensitivitet/ spesifisitet
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Om lag 10 andre primeaerstudier som viser tilsvarende
resultater hos voksne. | tillegg to systematiske oversikter:

Dodd SR, Lancaster GA, Craig
JV, Smyth RL, Williamson PR.

In a systematic review, infrared ear thermometnfdoer diagnosis in
children finds poor sensitivity.
J Clin Epidemiol. 2006 ;59:354-7

Craig JV, Lancaster GA, Taylor S, Williamson
PR, Smyth RL.

Infrared ear thermometry compared with
rectal thermometry in children: a systematic
review.Lancet. 2002 ;360:603-9.
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